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Pismo znak: ZOZ-PIAST-PP/2879/38/ES/2015

WYKONAWCY

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej ,,PIASTUN”, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 5 2070r. Nr 113, pog. 759) udziela odpowiedzi
na zadane przez Wykonawce pytania w postepowaniu przetargowym znak: 6/2015 prowadzonym w trybie
WPretargy nieograniczonego”’ na:
ZAKUP I DOSTAWE APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO
NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNE] PIASTUN

PYTANIE 1:
Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania przetargowego aparat renomowanego producenta z system
o zwartej jednomodulowej konstrukeji wyposazony w cztery skretne kola z mozliwoscia blokowania na stale

i do jazdy na wprost o wadze 111 kg ? Tak mala réznica nie wplywu na przemieszczanie aparat.

ODPOWIEDZ 1:

NIE, Zamawiajacy nie dopusci.

PYTANIE 2:
Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania przetargowego aparat wysokiej klasy z liczba procesowych
kanaléw odbiorczych 1.600.000?

ODPOWIEDZ 2:

NIE, Zamawiajacy nie dopusci.

PYTANIE 3:
Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania przetargowego aparat renomowanego producenta bez mozliwosé
ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewngtrzne nosniki? Ukrywanie danych moze prowadzi¢ do

pomylenia obrazéw pomigdzy pacjentami i postawienia blednej diagnozy.
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ODPOWIEDZ 3:

NIE, Zamawiajacy nie dopusci.

PYTANIE 4:
Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania przetargowego aparat renomowanego producenta z czestotliwosé

odswiezania obrazu 2D wynoszaca 1.333 obrazéw na sekunde?

ODPOWIEDZ 4:
TAK, Zamawiajacy dopusci aparat z czestotliwos¢ odswiezania obrazu 2D wynoszaca 1.333

obrazow na sekunde.

PYTANIE 5:

Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania przetargowego aparat wysokiej klasy bez mozliwosc rozbudowy
o funkcje¢ automatycznego ustawiania bramki Dopplera w naczyniu, z uwzglednieniem kata korekcji oraz bez
mozliwos¢ rozbudowy na czas skladania ofert o funkcje wgrywania do aparatu i wySwietlania na ekranie
obrazéw z badain CT, MRI, PET, X-Ray, Mammography oraz innych obrazéw USG celem dokonywania

poréwnan z aktualnie wyswietlanymi obrazami badania USG ?

ODPOWIEDZ 5:

NIE, Zamawiajacy nie dopusci.

PYTANIE 6:
Czy Zamawiajacy dopusct do postgpowania przetargowego aparat renomowanego producenta z glowica
convexows wykonana w technologit Single Crystal z 128 elementéw co w praktyce spowoduje wyzszg jakoscé

obrazu niz z glowicy 256 elementowej.

ODPOWIEDZ 6:

NIE, Zamawiajacy nie dopusci.
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PYTANIE 7:
Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania przetargowego aparat wysokiej klasy z glowica endovaginalna

wyposazona w 160 elementéw akustycznych?

ODPOWIEDZ 7:

NIE, Zamawiajacy nie dopusci.

PYTANIE 8:
Czy zamawiajacy dopusci do postgpowania przetargowego aparat wysokiej klasy z glowica liniowa wykonana

w technologii matrycowej z trzema rzedami po 192 krysztaléw co daje nam 576 elementéw?

ODPOWIEDZ 8:

NIE, Zamawiajacy nie dopusci.

Zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia pozostaja bez zmian.

7. powazaniem,

7y

DR N. MED. MATEUSZ KUCZABSKI
Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zakladu Opieki Zdrowotnej PIASTUN
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